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As especificaches da planilha do presente edital encontra-se contraditdrio ao gue pede no "DESCRITIVOS COMPLETOS DOS ITENS A SEREM LICITADOS" do préprio edital. Sendo gue na especificacfes da planilha p

ede com PRESSAO INVASIVA no descritivo completo pede COM PRESSAO NAD INVASIVA" .Pergunta:01 - A qual deveremos respeitar, com PNI e PI? ou basico sem P1?5e for com Pl quais as especificagbes da P1702 05/05/2023
- Inclusive as quantidades de acessdrios divergem do proprio "DESCRITIVOS COMPLETOS DOS ITENS A SEREM LICITADOS" ao gque pede no final do propric descritivo: "DEVE ACOMPANHAR © EQUIPAMENTC: Todo ek

5 05 acessorios necessarios para ¢ seu funcionamento em pacientes neonatais, pediatricos e adultes."Sera exigido 01 unidade de acessdrios para Neo, Pediatrico e adulto de cada pardmetro mencionade {ou seja

SPO2 03 unidades/PNI 03 unidades ... etc),?




